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BAB I 
DESKRIPSI 


td Maksud dan Tujuan 
Lil. Maksud 


Metode pengujian ini dimaksudkan 
n dalam pelaksanaan pengujian jar 
sTat-organik (Diasinon, Dimethdate, 
an Yesantrotion) dalam air. 


d 
1.1.2 Tujuan 


Tujuan metode pengujian ini untuk memperoleh 
dar pestisida fosfat organik dalam air. 


ang Lingkup 


Lingkup pengujian meliputi : 


1) cara pengujian kadar pestisida fosfat 
yang terdapat dalam air antara Ol — 10 ng/l.4 


2) penggunaan metode kromatogr 
alat kromatograf gas yang c 
detektor fotometsik nyala ( 
optik GOS ams 


kolom £ 


“tian 


sa pengertian yang berkaitan dengan. metode 
ngujiLan ini # 


1) kromatogram adalah suatu Ggra 5 yang 
menyatakan hubungan — tinggi. puncak baku 
gan waktu retensi | 


2) larutam induk adalah larwtan baku kimia 
yang dibuat dengan kadar tin A 
MIA 


dan akan 


Lan untuk membuat larutan 
ar yang lebih rendah 3 


baku dengan 


larutan baku adalah larutan 
yang dah diketahui 
igunakan sebagai 


BAB 11 
CARA PELAKSANAAN 


Bal Feralatan dan Bahan Penunjang Uji 
#.l.1 Feralatan 


Feralatan yang digunakan terdiri a 


1) EKromatograf gas yang telah 
dioptimisasikan pa 
dilengkapi dengan d 
pengujian pestisida T 


atau 
Jan 


saat 


statsorganik. 


-. 


2 penangas air yang dilengkapi dengan 
suhu 


Corong pemisah 


ml. terbuat dara 
borosilikats 


4) gelas penguap Kuderna Danish mil. $ 
3) penyuntik mikro 41, 5, 10 dan 100 ul. 
6) pipet mikro 1, S5, 10 dan 100 mi. 


2) dadu ukur 100 ml. 


8) tabung mikro LG mk. 


Pa TN 1 
simak ma 


ian Fenunjang Uji 


4) pestisida fosfat-organik: 


2) serbuk natrium sulfat bebas air, Na 


heksana, Kata 


&) dietil eter, CaHaOCmHu3 


il asetat, CHsC0OO0CmHes 


&) kolom yang perlu disediakan meliputi : 


Mil 9 abah 7 (berat/berat) OV-17 dan G 
pada kromosab GO, BO — LOW me 


7) 


Sab LX (berat/berat) OV 
OV-2310 pada kromosab WN, 


gas yang perlu disediakan: 
(Ll) nitrogen: 


(2) hidrogen: 5 


oksigen 


(4) udara 


Fersiapan Benda Uji 


Siapkan benda uji dengan tahapan seba 


1) 


Oi 


3) 


4) 


5) 


&) 


7) 


8) 


4) 


al berikut: 


sediakan contoh uji yang telah diambil 
suai Metode Pengambilan Cortah Uji  Kuadis 
tas Air, SK SNI M -02-1989-4E3 


ukur  LOOO mL. contah Uji secara duplo dan 
masukkan ke dalam carong pemisah 2000 ml. 


tambahkan 25-90 ml. dietil eter-heksana dan 
100 g Na2SUs3 


ekstraksi larutan selama 2 menit, biarkan 
"terpisah dan pisahkan bagian dietil hek 


lewatkan bagian dietil eter melalui kolom 
berdiameter luar 2 cm dengan ke 8 
mpal 10 cm yang berisi ser 


menambahkan 
cladlan cc 


mt. di@etil eter-heksana ki 


uJi baru atau dari tahap 4) 
dan pisahkan bagian dietil et 
satukan ke dalam labu penguap 
5)3 


Lan pelarut 2CA leter 
penanygas air pada suhu 60 — 
volumenya & 1 ml. 


sukkan contoh uji ke dalam 
1 tepatkan volumenya menj 
smembahan pelarut dietil etershek 


amar 


benda Uji siap diuji. 


ta 


Lapan Pengujian 


muatan Larutan Induk Festisida 


Buat li: 
tp Aha. 


“Utan induk pestisida fosf 
sngan tahapan sebagai berikut 


Lk 1000 


Ll) larutkan 100 mg pestisida dengan 10 ml. @til 
asetat di dalam labu ukur 100 ml. 


2) tambahkan etil asetat sampai tepat pada 
tanda tera. 


Pembuatan Larutan Baku Pestisida 


at larutan baku pestisida 1,0 ng/ul 


UAN 
tahapan sebagai berikut : 


1) pipet 100 uL larutan induk pestisida dan 
masukkan Le dalam labu. ukur LGX ml 


2) tambahkan  heksana sampai tepat pada tanda 
terar 


“) pipet Jl ml. larutan baku tersebut dan masuk 
kan ke dalam tabung mikro. 


Fembuatan Kromatogram Larutan Baku 


matogram. larutan baku de 
berikut # 


“gan — tahapan 


lL) suntikkan 1 ul larutan baku ke - dalam alat 
kromatograf yas melalui katup penyuntikang 


2) hitung tinggi puncak kromatogramnya. 


x 


Cara Uji 


pestisida dengan tahapan 


4) sunmktikkan Lo ul. benda uji lam alat 
kromatograf gas melalui katup untikan 3 
2 Hitung tinagi puncak. 


4 


Perhitungan 


Hitung kadar pestisida di dalam t Uji der 


gunakan rumus sebagai berikut 


dengan penjelasan : 


larutan baku pestisida (ng ) 

tiuyyi puncak benda Uji (mm) 

volume akhir ekstrak (ul. ) 

faktor pengenceran 

tinggi puncak larutan baku & mm) 
volume ekstrak yang disuntikkan (uk ) 
velume contoh uji yang diekstrak ( @L ) 


pada formulir 
Kut $ 


ja halshal sebagai 


Ll) parameter yang diperiksas 

&) nama pemeriksas 

S) tanggal pemeriksaan 

4) nomor laboratoriumi 

S) data kromatogram Jarutan bakus 
6) nomer contoh Uji 3 

7) lokasi pengambilan contoh uji: 
8) waktu pengambilan cantoh uji 


ata kromatogram Gantoh uji 
Ua3 


tama dan 


10) kadar dalam benda uji. 
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LAMPIRAN BE 


DAFTAR ISTILAH 


larutan induk 3 stock salutiaon 

larutan baku 1 Sslangard salut 

Pa opo @nglySiS 

perea 1 reageng 

De tor  Fotometrik 

Nyala (DEN) 1 Flame Photometedia 

Detector (FE) 

tup penyuntik 8 injection port 

pengatur suhu 1 thermastat 
aypuaretik mikro 1 mitra syringe 


Sungep nk 


1 vial 


Bg , 


| Bo LAMPIRAN C: 


alas LAIN-LAIN 


Paestis 


yang : 
1 Deddy 


diperiksa 


19 April 
PRA 1990 


baku 
K Lu ng 
tinggi puncak larutan baku 
tinggi puncak. larutan bakti 
tinggi puncak larutan baku 


1, 'Diretoate 
:2, Pospamidon 
3, Fenikrothion 


Waktu Petersi (menit) 


Tabel Hasil Uji Kadar pestisida Fosfor organik 


» No, # Lokasi Pengambilan “1 Waktu Pengambilan Contoh $ Tinggi puncak " Kadar 

iContoh $ Contoh | 

1 ' adam Tgl! Bulan? Tahun?” 1! 2 3 41 1 2 
' It. 1 $ Cidanau-Peusar 10930116 1 04 | 1989 A41 0,082 « 

1 2.1 Silidanau-Sd.Laya 1 14.007 17 1 04 | 1989 23 1 GOA 

1 Li : ' ' 1 ' ' 

' Aa ' ' ' , : ' 

2 ti | , f : , ' 
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